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Аннотация 
В статье рассмотрена возможность применения 
регрессионного анализа для идентификации 
полиэтилена высокой и низкой плотности 
посредством инфракрасной спектрометрии. 
Предложенная технология может применяться 
для идентификации практически любых 
органических соединений. 
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Abstract 
The article considers the possibility of using 
regression analysis to identify high and low density 
polyethylene by infrared spectrometry. The 
proposed technology can be used to identify virtually 
any organic compounds. 
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ного контроля при выявлении занижения та-
моженной стоимости при перемещении по-
лиэтилена через таможенную границу 
ЕАЭС является проверка кода ТН ВЭД 
ЕАЭС товара. Достоверно зная код ТН ВЭД 
ЕАЭС товара можно более обоснованно 
проводить контроль метода определения 
таможенной стоимости, а также базы ее 
формирования. Более обоснованным мо-
жет быть и анализ описания товара в 31 
графе ДТ, а также анализ весовых характе-
ристик товарной партии изделий из поли-
этилена. 
Для идентификации полимеров высо-
кой и низкой плотности мы использовали 
регрессионный анализ. При проведении ИК-
спектрометрии на приборе FT-801 все ана-
лизируемые образцы изображаются в виде 
спектрограммы [1, 2] Рис. 1. 
Для проведения регрессионного ана-
лиза необходимы числовые значения, для 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
этого преобразовываем данные прибора в 
обычном текстовом файле с расширением 
.jdx. 
Основу исследования составили 8 об-
разцов полиэтилена высокой плотности и 8 
образцов полиэтилена низкой плотности. 
Для исследования использовалась при-
ставка МНПВО с элементом из селенида 
цинка. Полученные результаты были экс-
портированы в файл MSExcel для последу-
ющего анализа рис. 3. 
Регрессионный анализ проводился в 
программе Statistica 12. При этом использо-
вался алгоритм последовательного включе-
ния признаков. Применение данного алго-
ритма позволило выявить, что наиболее 
значимые отличия спектров полиэтилена 
высокой плотности от полиэтилена низкой 
плотности находятся на длинах волн 
671.36, 3109.82, 3727.15, 3819.75 нм рис. 4. 
Данные длины волн и использовались нами 
при последующем анализе. 
В результате проведенного исследова-






где Х671.35, Х3109.82, Х3727.15, Х3819.75 – ампли-
туды спектра на соответствующих длинах 
волн. 
Данная модель имеет характеристики, 
представленные в таблице 1. 
Таким образом, построенная модель 
позволяет с очень высокой точностью иден-
тифицировать полиэтилен высокой и низ-
кой плотности. И это может быть использо-
вано для проверки кода ТН ВЭД ЕАЭС из-
делия из полиэтилена, что является пер-
вым этапом разработанного ранее алго-
ритма. Следует заметить, что такой метод 
идентификации в последующем может 
быть применен не только к полиэтилену, но 
и кто всем полимерам.
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Рис. 3. Результаты экспорта данных ИК-





Рис. 4. Результаты применения алгоритма 
последовательного включения признаков 
 
Таблица 1 
Результаты регрессионного анализа данных 
спектрометрии 
Множественный R 0,999999294 
R-квадрат 0,999998589 
Нормированный R-квадрат 0,999998076 
Стандартная ошибка 0,000716339 
Наблюдения 16 
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